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Vérification de la version du logiciel

1. Apres la mise sous tension de l'analyseur, appuyez sur en haut a droite pour accéder
au menu PARAMETRES.

2. Appuyez sur VERSIONS DU LOGICIEL.

3. Vérifiez la version de I'application (égale ou supérieure a 1.2.0.1) avant de passer aux étapes
suivantes.

Mise a jour de l'analyseur

1. Insérez une clé USB vierge dans votre PC.

2. Accédez a
https://www.scilvet.fr/produits/diagnostic-de-laboratoire/biochimie/element-i

a. Cliquez sur TELECHARGEMENT.

b. Cliquez sur Element i+_Logiciel de mise a jour et téléchargez directement sur votre
clé USB le fichier Element i+-update-2.9.0.tar.xz qui s’affiche sur la nouvelle page.

c. Ejectez en toute sécurité la clé USB du PC.

Remarque : veuillez retirer toutes les clés USB actuellement insérées dans l'analyseur
avant de passer a |'étape suivante.

3. Insérez la clé USB dans un port USB situé a l'arriére de I'analyseur.

4. Appuyez sur en haut a droite pour accéder au menu PARAMETRES.
5. Appuyez sur ADMINISTRATEUR.

Nom d'utilisateur Admin

Mot de passe Admin
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6. Appuyez sur \/ en haut a droite.
7. Appuyez sur MISES AJOUR DU SYSTEME.

8. L'analyseur affichera « Mise a jour du systéme disponible sur le périphérique USB » une
fois qu'il détectera la mise a jour sur la clé USB.
Sila clé USB n’est pas reconnue, reportez-vous a la section Dépannage ci-dessous.

0. Appuyez sur ACTUALISER MAINTENANT pour démarrer la mise a jour.

REMARQUE : l'installation de la version 2.9.0 prendra environ 10 minutes.
N’interrompez pas la mise a jour une fois commencée !

10. Appuyez sur REDEMARRER une fois la mise a jour terminée avec succés. L'analyseur
s'éteindra automatiquement.

11. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas a gauche, a l'arriére de I'analyseur
pour redémarrer I'analyseur.

12. Appuyez sur en haut & droite pour accéder au menu PARAMETRES.

13. Appuyez sur VERSIONS DU LOGICIEL pour confirmer que la version de l'application a
été mise a jour vers la version 2.9.0.

14. Appuyez sur m pour revenir a I'écran d’'accueil.

> > Félicitations, I'analyseur a été mis a jour avec succés vers la version 2.9.0 !
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Dépannage

1. Assurez-vous qu’aucune autre clé USB n’est branchée sur I'analyseur.

2‘. Retirez la clé USB et insérez-la dans un autre port USB puis appuyez sur VERIFIER LE
PERIPHERIQUE USB a l'arriére de l'analyseur avant de réessayer.

3. Essayez de copier le fichier de mise a jour sur une autre clé USB sans qu‘aucun autre
fichier ne soit chargé sur cette clé. Les clés USB de plus petite capacité sont préférées aux
clés USB de grande capacité pour les fichiers de mise a jour du logiciel Element i+.
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