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BONNES PRATIQUES

Utilisation de vos analyseurs

Cher Docteur,
Vous étes un fidéle client de scil, et nous vous en remercions.

Afin de garantir une longue vie a vos analyseurs et surtout des résultats fiables, nous avons le plaisir
de vous présenter quelques conseils d'utilisation essentiels.

> Préparation du meilleur spécimen

Se poser toujours les bonnes questions sur la meilleure qualité de spécimen a prélever :
quel tube ? quel anticoagulant ? quel volume pour bien remplir le tube jusqu’au repére ? Etc.

e toujours prélever sur des animaux a jeun ;

e bien choisir le site de prélevement ;

e choisir une aiguille adaptée pour éviter de détruire les cellules

(Chats et petits chiens : 20 - 21 G ; Autres chiens: 19 - 20 G) ;

e mélangez rapidement le sang a 'anticoagulant pour éviter tout caillot.

A. BIOCHIMIE

Préférez toujours le sérum/plasma au sang total pour garantir la « pureté » du spécimen. Il existe
néanmoins de rares exceptions pour certains tests particuliers.

Centrifugez rapidement apres le prélevement pour éviter U'hémolyse, et noter la présence de
substances interférentes : hémolyse, lipémie ou bilirubine dans le tube ; en fonction de leur
intensité, ces substances entrainent une modification plus ou moins importante des résultats.

B. HEMATOLOGIE

Toujours travailler avec un tube EDTA, et ne pas oublier de bien homogénéiser le tube juste avant la
réalisation de l'analyse pour que U'échantillon aspiré soit représentatif de tout le sang prélevé.
 Sj la CCMH (concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine] est trop élevée, cela
signe une défaillance soit dans la mesure du nombre de GR soit dans celle de 'hémoglobine.
e La valeur de 'hématocrite est en moyenne égale a trois fois celle de 'hémoglobine ; si ce
n'est pas le cas il est conseillé de réaliser un microhématocrite pour vérifier ou se trouve
lerreur.
e En présence d'alertes sur lautomate ou de résultats « pathologiques » il est
indispensable de réaliser un frottis sanguin pour valider ces résultats chiffrés et les courbes/
histogrammes/nuages de points obtenus.

C. COAGULATION

Utilisez systématiquement des tubes citratés, de préférence avec la méme concentration, par
exemple de 3.2 % de Greiner Bio-One (pour le QuickVet).




» Bonne utilisation de Uappareil

Nous mettons a votre disposition les guides d’utilisation de tous les analyseurs scil afin d’optimiser
leurs performances. Retrouvez toutes les informations sur https://www.scilvet.fr/produits/

> Maintenance réguliére de vos analyseurs (au moins hebdomadaire)

Il est important:
a. de vérifier U'état de propreté extérieure et intérieure ;
b. de bien nettoyer les filtres ;
c. et d'autres regles spécifiques a vos appareils, que vous trouverez dans les guides
d’utilisation.

» Controle qualité interne (au moins hebdomadaire)

Au-dela de lintégrité matérielle de votre analyseur, il est essentiel de vous assurer que les résultats
fournis sont bienconformes a ce que vous étes en droit d’attendre.

C'est tout lintérét du controle qualité interne : vous testez un sang ou un sérum de controle,
respectivement en hématologie et en biochimie ; vous comparez ainsi sur votre appareil les valeurs
obtenues de ce spécimen étalon avec les valeurs attendues, connues tres précisément.

Ce controle qualité interne doit étre réalisé sur tous les analyseurs.

Sa fréquence dépend du volume d’analyses, mais il est conseillé de le réaliser au moins une fois
par mois, ce qui vous permettra de suivre régulierement l'évolution des résultats obtenus et de
vous assurer ainsi de leur exactitude. Les calculs statistiques réalisés a partir de ces contrdles vous
permettent d’extraire des informations qualitatives sur la stabilité de Uappareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur vos analyseurs
dans nos guides d’utilisation
a votre disposition sur notre site web https://www.scilvet.fr/produits/

Pour tous renseignements complémentaires, n"hésitez pas a nous contacter
par téléphone au+33 (0)3 90 20 16 40
ou par e-mail ainfo-frfdscilvet.com
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