
Dr.veto



1. Connexion filaire des analyseurs à scil vIP Link

scil vIP Link
USB

USBscil vCell5 RJ45 / USB
(fourni)câble RJ45

scil vIP Link
USB

USBPT10V RJ45 / USB
(fourni)câble RJ45

scil vIP Link
USB

USBSOLO



scil vIP Link
USB

USBVetScan® VS2

scil vIP Link
USB

USB

SPOTCHEMTM EZ COM <-> USB

scil vIP Link
USB

USB

scil Vet abc COM <-> USB

scil vIP Link
USB

USBVetScan® HM5C



2. Configuration du logiciel Dr.veto avec scil vIP Link
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3. Installation du scil vIP Manager
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4. Bureau à distance : prise en main du Link

1. Dans le menu démarrer, 
entrer « bureau à distance »

2. Cliquer sur l’icône correspondante

3. Entrer « scil-vip-link »

4. Cliquer sur « connexion »

5. Nom d’utilisateur : « scil »

6. Mot de passe : « vetmed.eu »

scil-vip-link



Réaliser l’analyse
1.

Analyseur scil

Dr.veto affiche 
une notification 

3.

Expédition automatique 
du résultat vers Dr.veto

2.

5. Fonctionnement du transfert des résultats Dr.veto / Link / analyseurs

scil vIP Link

USB ou USB / COM 
ou USB / RJ45
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Attribuer l’analyse
à la fiche du patient

4.


