ASTUCES RAPIDES SOLO

" ..
P Conservation des reactifs

1. Réactifs a conserver entre 2°C et 8°C.

2. Ne pas congeler les réactifs.

3. Ne placez pas les réactifs dans le fond du frigo
ou dans la porte !

4. Vous n'avez qu'une carte RFID par boite de réactifs.
Ne la perdez pas !
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» Manipulation des réactifs

1. Sortez seulement un tube d'échantillon et un tube de
réactif a la fois. Laissez les autres réactifs au frigo.

2. Laissez reposer au moins 10 minutes a température
ambiante avant de traiter 'échantillon.

3. Ne touchez pas la partie inférieure du tube d'échantillon.
La lumiére doit pouvoir facilement passer a travers cette
partie.
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» Echantillons lipémiques

1. Pour plus de fiabilité, il est recommandé d'utiliser du
sérum ou du plasma (héparine de lithium) sur un animal &
jeun; l'échantillon doit étre similaire a l'échantillon A.

2. Une hyperlipidémie faible n'interfere pas avec le dosage;
elle reste acceptable tant qu'elle ne ressemble pas a
'échantillon B.

3. Si 'hyperlipidémie observée est supérieure a celle de
l'échantillon B, il est recommandé de réfrigérer les
échantillons pendant une heure, puis de centrifuger
l'échantillon a nouveau : cette opération va créer une
séparation entre le plasma et les substances lipidiques.
Aspirez seulement le plasma qui est la partie claire entre

S le gras et les globules rouges.
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P Pipetage de U'échantillon

1. Aspirez lentement le plasma ou le sérum par le
bout de la pipette.

2. Assurez-vous qu’il n'y ait pas de bulles d'air a
Uintérieur ou a l'extrémité de la pipette.

3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas un excédent
d"échantillon sur le c6té ou le bout de la pipette.

4. Introduisez directement l'échantillon dans le
tube d'échantillon et assurez-vous de maintenir
le piston abaissé quand vous retirez le bout de la
pipette du réactif.

5. Fixez solidement le tube de réactif au tube
d'échantillon envous assurant de ne pas toucher
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la partie claire du tube. il

6. Le cas échéant, utilisez un papier pour essuyer
la partie claire de la cuvette.

7. Insérez le tube d'échantillon dans le Solo _
Consultez le guide de références pour les %,
directives spécifiques a chaque test.

» Positions de la pipette
Certaines pipettes comportent deux butées o

1. Appuyez sur le bouton poussoir jusqu'a la premiere 4

butée.

2. Introduire la pipette dans 'échantillon. Relachez le
bouton poussoir lentement et sans a coup pour
aspirer le volume d'échantillon souhaité.

3. Retirez la pipette de ['échantillon.

4. Positionnez l'extrémité de la pointe de la pipette
dans la partie supérieure du liquide du tube a réactif
du SOLO.

5. Appuyez lentement et sans a-coup sur le bouton
poussoir jusqu'a la premiére butée

6. Appuyez ensuite sur le bouton poussoir jusqu'a la
2¢meputée pourchasserleliquiderésidueldelapointe.

>> Maintenir le bouton poussoir completement enfoncé

et sortir la pipette du tube d'échantillon
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